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POKYNY K POUZITi - CS

POPIS PROSTREDKU

Tkafovy marker BiomarC je sterilni diskrétni marker ur€eny k pouZiti pouze u
jednoho pacienta, vyrobeny z oxidu zirkonicitého potazeného pyrolytickym uhlikem.
Je viditelny pfi standardnim radiografickém zobrazeni (rentgen, mamografie,
skiaskopie, kV a CT) a rovnéz pfi vySeteni ultrazvukem a snimkovani pomoci
magnetické rezonance (MR). Tkanovy marker BiomarC se vklada do mékké tkané
béhem otevfenych, perkutannich nebo endoskopickych vykond k radiografickému
oznaceni mista chirurgického vykonu.

Tkanovy marker BiomarC se dodava jiz viozeny do zavadéciho prostredku.

INDIKACE PRO POUZITi

Tkanovy marker BiomarC je indikovan k radiografickému oznaceni mékké tkané v
misté chirurgického vykonu béhem provadéného chirurgického vykonu nebo pro
potfebu budoucich chirurgickych vykonQ.

KONTRAINDIKACE
Nejsou znamy.

VAROVANi
Nevkladejte tkariovy marker BiomarC do krevnich cév.

BEZPECNOSTNi OPATRENI / NEZADOUCi VEDLEJSi UCINKY

+ Tento prostfedek mohou pouzivat pouze kvalifikovani lékafi, ktefi jsou vySkoleni v
technikach provadéni minimainé invazivnich biopsii. Pfed provadénim jakéhokoli
minimalné invazivniho vykonu prostuduite lékafskou literaturu pojednavajici o
technikach, komplikacich a nebezpegich téchto vykona.

Minimainé invazivni nastroje jednotlivych vyrobcl se mohou lisit svou velikosti.
Jestlize pfi chirurgickém vykonu pouzivate sou¢asné a ve spojeni s tkafiovym
markerem BiomarC minimalné invazivni nastroje a jejich prisluSenstvi od riiznych
vyrobcU, ovéfte pred zahajenim vykonu jejich kompatibilitu.

NepouZivejte v pfitomnosti infekce.

Tkanovy marker BiomarC se nedoporucuje pro pacienty s implantaty prsu
vzhledem k riziku probodnuti obalu implantéatu ostrym prostfedkem.

Prestoze k tomu dochazi jen vzacné, mize pouziti tkafiového markeru
BiomarC vyvolat precitlivélost, imunitni odpovéd nebo reakci na cizi téleso.
Stejné jako u kteréhokoli implantovaného prostfedku musi byt po chirurgickém
vykonu misto implantace monitorovano z hlediska vyskytu jakychkoli znamek
podrazdéni nebo reakce.

Jako pfi kterémkoli chirurgickém vykonu mize dojit k nezadouci reakci v
podobé infekce. Lékafi musi u pacienta po vykonu sledovat vyskyt pfipadnych
znamek infekce.

Tkanovy marker BiomarC je dodavan sterilni, v uzavieném baleni, a je uréen
vyhradné pro jednorazové pouZiti. Regenerace, resterilizace a opétovné
pouziti prostfedkd pro jednorazové pouZiti mize vyvolat riziko kontaminace a/
nebo zpusobit u pacienta infekci ¢i kfizovou infekci, véetné, mimo jiné, pfenosu
infek&niho onemocnéni z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace tohoto
prostiedku mize vést k poskozeni zdravi, nemoci nebo smrti pacienta. Peclivé
prohlédnéte kazdou jednotku, abyste ovéfili, Ze ani jeji obsah, ani sterilni baleni
nebyly pfi pfepravé poskozeny. NEPOUZIVEJTE, pokud je vyrobek nebo

jeho obal poskozen.

+ Pokud obal neni poskozen, zistane tkafovy marker BiomarC sterilni az do
pouziti nebo uplynuti vyznagené doby pouZitelnosti.

+ Po pouziti mize tento prostfedek predstavovat potenciainé nebezpecny
biologicky odpad. Zachézejte s nim podle toho a likvidujte jej v souladu s
béZznymi zavedenymi zdravotnickymi postupy a pfislusnymi mistnimi pozadavky.



MOZNE NEZADOUCI PRIHODY

+ MoZné nezadouci reakce (napf. infekce), které mohou byt spojeny s pouZitim
tkariového markeru BiomarC, jsou podobné t&m, které jsou spojovany s pouzitim
jinych vyznacovacich prostfedkd. Pacienta je nutno poucit, aby nezadouci
pfihody ozndmil svému oSetfujicimu Iékafi. Lékafi maji prihody souvisejici
s prostfedkem ohlasit spole¢nosti Carbon Medical Technolgoies, Inc.
zaslanim e-mailu na adresu info@carbonmed.com a pfisluSnému organu
¢lenského statu.

BEZPECNOSTNi INFORMACE K MR
PODMINENE BEZPEGNE PRO MR

‘fm Tento marker je podminéné bezpeény pro MR

Neklinické testovani prokazalo, ze marker je podminéné bezpeény pro MR. U

pacienta s timto prostfedkem Ize bezpe¢né provadét snimkovani ihned po jeho

umisténi pfi dodrzeni nasledujicich podminek:

+ Statické magnetické pole o sile 3 Tesla nebo méné.

+ Magnetické pole s maximalnim prostorovym gradientem o sile 36 000 G/cm
(extrapolovanym) nebo méné.

+ Maximalni celotélova primérna specificka mira absorpce (SAR) hlasena pro MR
systém 4 W/kg po dobu 15 minut snimkovani (tj. na jednu pulsni sekvenci).

+ Systém MR je v fizeném provoznim rezimu prvni tidy.

Zahfivani souvisejici se snimkovanim MR

Pri neklinickém testovani dochazelo k nasledujicimu zvySeni teploty markeru

v priibéhu snimkovani MR, provadéného po dobu 15 minut ({. na jednu pulsni
sekvenci) v systému s magnetickym polem o sile 3 Tesla (3 T/125 MHz, Excite,
HDXx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI):

Celotélova primérna mira absorpce (SAR) hlasena systémem MR 2,9 Wkg
Naméfené hodnoty kalorimetrie, celotélova primérna

mira absorpce (SAR) 2,7 Wikg
Nejvy38i teplotni zména 15°C
Teplota pfepoctena na celotélovou primérnou miru

absorpce (SAR) 4 Wikg 21°C

Informace tykajici se artefaktui

Kvalita obrazu MR mliZe byt snizena, jestlize je oblast z&jmu v pfesné stejném misté
jako marker nebo v jeho relativni blizkosti. Proto méize byt nezbytné optimalizovat
parametry snimkovani MR ke kompenzovani pfitomnosti tohoto prostfedku.
Maximalni velikost artefaktu (tj. jak je vidét na pulsni sekvenci gradientniho echa) je
pfiblizné 5 mm nebo méné v zavislosti na velikosti a tvaru markeru.

Velikost artefaktu zavisi na typu pulsni sekvence pouzivané pro snimkovani (vétsi
pro sekvenci gradientniho echa a men3i pro sekvenci spinového echa), sméru
kédovani frekvence (vétsi, pokud je smér kodovani frekvence rovnobézny vici
prostiedku a mensi, pokud je kolmy vuci prostiedku). Chyby pfi uréovani polohy a
artefakty na MR snimcich budou mensi u MR systémi se statickymi magnetickymi

se statickymi magnetickymi poli o vy3si sile.

SOUHRN UDAJU 0 BEZPECNOSTI A KLINICKEM FUNKCI (SSCP)

V pfipadé zajmu o dalsi informace je souhrn SSCP k dispozici v evropské databazi
zdravotnickych prostfedk( (EUDAMED) a je propojen se zakladnim UDI-DI.
Navstivte stranky https://ec.europa.eu/tools/eudamed a zadejte do vyhledavani
zakladni UDI-DI: 0858015005003UV.

POKYNY K POUZITi
Pied pouzitim ovéte kompatibilitu véech minimalné invazivnich nastroju a
prislusenstvi (viz ¢ast Bezpecnostni opatieni).

1. Zkontrolujte baleni tkafiového markeru BiomarC a ovéfte, zda nebyla
narudena jeho celistvost. Jestlize neni porusen uzavér obalu, je vyrobek
sterilni az do uplynuti doby jeho pouZitelnosti.

2. ZapouZiti standardni sterilni aseptické techniky vyjméte tkarovy marker
BiomarC z baleni. SEJMETE KRYTKU HROTU. Zkontrolujte prostiedek a
ovéfte, zda nedoslo k jeho poSkozeni, zkrouceni nebo ohnuti.

3. Lokalizujte cilovou oblast pomoci vhodné zobrazovaci techniky (katalogové
kody 040228, 040239, 040300, 040306, 040310 a 040320 v prostfedi
provadéni snimkovani MR, nelze je ale pouzivat pfi provadéni samotného
snimkovani MR. Pacienta je nutno pfesunout z magnetického otvoru
pristroje a teprve pak pouzit zavadéci prostfedek k umisténi markeru. Pfi
takovémto vykonu nedojde k zahfati prostiedku a markeru plisobenim

10



vysokofrekvenéniho pole v pribéhu snimkovani MR).

4. Pokud potfebujete umistit tkanovy marker BiomarC, zavedte prostredek
do cilového mista. Pokud pouZivate prostfedek s vakuovou asistenci,
doporucujeme pred zasunutim markeru a jeho zavedenim ogistit ze sondy
veskeré zbytky tkané nebo tekutin odebranych pro Ucely diagnostiky.
POZNAMKA: Prostredky indikace hloubky (katalogové ¢islo 040228) jsou na
dfiku oznageny pro pouziti s 9cm, 12cm nebo 14cm bioptickou sondou ATECE.
Zasouvejte prostfedek, dokud se pfislusné oznageni nevyrovna s rukojeti
bioptické sondy (viz Obrazek 1). POZNAMKA: Prostiedky s boénim portem
(katalogové ¢islo 040203, 040220, 040222, 040228 a 040239) jsou oznaceny
v blizkosti rukojeti a indikuji polohu boéniho portu k umoznéni zavedeni
tkariového markeru BiomarC. OznaCuji také polohu zavedeni pfi pouziti ve
spojeni se sondou jiného vyrobce. Marker vZdy zavadéjte smérem k dutiné
vytvorené biopsii.

—Je-li citit odpor, nesmi byt k jeho prekonani pouZita nadmérna sila.
—Rezny nastroj bioptické sondy nikdy nesmi byt aktivovan, pokud je
prostiedek BiomarC vioZen do bioptické sondy.

5. Uchopte rukojet tkarfového markeru a s pouzitim plynulého, ale jemného tlaku
zasurite pist dopredu tak, aby se dotykal opérek pro prsty na rukojeti. Tim
umistite tkariovy marker do dutiny vytvofené biopsii.

6. Otocte ji 0 180 stupriti a vyjméte cely zavadéci systém. Pii pouZiti ve
spojeni s bioptickou sondou vyjméte prostiedek a sondu z mista spole¢né
jako jeden celek.

7. Zlikvidujte zavadéci systém spravnym zplisobem.

8.  Potvrdte kone¢nou polohu markeru potfebnou snimkovaci metodou.
Obrazek 1

JAK JE PROSTREDEK DODAVAN [STERILE[EQ

Tkarovy marker BiomarC je individuainé balen a dodavan jako deset (10)
balickd v krabici.

SKLADOVANI
Skladujte tento vyrobek pfi pokojové teploté.

ZARUKA

Spolecnost Carbon Medical Technologies, Inc., zarucuje, Ze pfi vyvoji a vyrobé tohoto prostiedku
byla vynaloZena pfiméfena péce. Tato zaruka nahrazuje a vylucuje jakékoli jiné zaruky, které
zde nejsou vyslovné uvedeny, at jiz se jedna o vyslovné zaruky, nebo zaruky predpokladané na
zé&kladé zakonnych ustanoveni ¢i jinak, véetng, mimo jiné, jakychkoli pfedpokladanych zaruk
obchodovatelnosti nebo pouzitelnosti k urcitému tcelu. Zachazeni s timto prostiedkem, jeho
skladovani, ¢isténi a sterilizace, stejné jako jiné faktory souvisejici s pacientem, diagnézou,
1écbou, chirurgickymi vykony, spolu s dal$imi skutecnostmi, které jsou mimo kontrolu spole¢nosti
Carbon Medical Technologies, maji pfimy viiv na tento prostiedek a vysledky dosazené pfi jeho
pouziti. Povinnost spolecnosti Carbon Medical Technologies podle této zaruky je omezena

na vyménu tohoto prostfedku a spolecnost Carbon Medical Technologies neni odpovédna

za zadné nahodné nebo nasledné ztraty, Skody nebo naklady pfimo ¢i nepfimo vyplyvajici z
pouzivani tohoto prostfedku. Spole¢nost Carbon Medical Technologies nepfijima ani nepovéruje
Zadnou jinou osobu, aby pfijala jakoukoli dal$i nebo dodatecnou odpovédnost za Skody ¢i jinou
odpovédnost v souvislosti s timto prostiedkem.

Ceny a specifikace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni.

Tkanovy marker BiomarC® je registrovana ochranna znamka spolecnosti
Carbon Medical Technologies, Inc.

ATEC? je registrovana ochranna znamka spolecnosti Hologic, Inc.
© 2021 Carbon Medical Technologies, Inc. VSechna prava vyhrazena.
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CE Isareti ve Onayli Kurulug Numarasi (TR)
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Konuyectso (BG)
Mnozstvi (CS)
Antal (DA)
Menge (DE)
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Kogus (ET)
Quantité (FR)
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Chargenbezeichnung (DE)
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Cadigo do lote (PT)
Cod de lot (RO)
Kad 8arze (SK)
Oznaka serije (SL)
Cadigo del lote (ES)
Batchkod (SV)

Seri Kodu (TR)
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Fecha de caducidad (ES)
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Produsent og produksjonsdato (AAAA-MM-DD) (NO)
Producent i data produkcji (RRRR-MM-DD) (PL)

Fabricante e data de fabrico (AAAA-MM-DD) (PT)
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Vlyrobca a datum vyroby (RRRR-MM-DD) (SK)
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Authorized Representative in the European Community (EN)
YmbnHoMolLLEeH npeacTasuTen B EBponeiickata obiwHocT (BG)
Povéreny zastupce v Evropském spolecenstvi (CS)
Autoriseret repraesentant i EU (DA)

Bevollmachtigter in der Europaischen Gemeinschaft (DE)

E¢ouaiodomuévog Avrimpéawog oty Eupwrraiki Kovomnra (EL)

Volitatud esindaja Euroopa Uhenduses (ET)

Représentant autorisé dans la Communauté européenne (FR)
Ovlasteni predstavnik u Europskoj zajednici (HR)

Hivatalos képviselet az Eurépai K6zosségben (HU)
Rappresentante autorizzato per la Comunita Europea (IT)
|galiotasis atstovas Europos Bendrijoje (LT)

Pilnvarotais parstavis Eiropas Savieniba (LV)

Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (NL)
Autorisert representant i EU (NO)

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej (PL)
Representante autorizado na Comunidade Europeia (PT)
Reprezentant autorizat in Comunitatea Europeana (RO)
Autorizovany zastupca v Eurépskom spolocenstve (SK)
Pooblas¢eni zastopnik v Evropski skupnosti (SL)
Representante autorizado en la Comunidad Europea (ES)
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen (SV)
Avrupa Toplulugu'nda Yetkili Temsilci (TR)

Consult Instructions for Use (EN)
KoHcynTupaiiTe ce ¢ HCTpyKuumTe 3a ynoTpeba (BG)
Pred pouzitim si prectéte pokyny (CS)

Se brugsanvisningen (DA)
Gebrauchsanweisung beachten (DE)
TupBouheuteite Tig Odnyieg Xphong (EL)
Tutvuge kasutusjuhistega (ET)

Consulter le mode d'emploi (FR)
Pogledaijte upute za uporabu (HR)
Olvassa el a hasznélati utasitast (HU)
Consultare le istruzioni per I'uso (IT)
Skaityti naudojimo instrukcijas (LT)
Skatiet lietoSanas instrukciju (LV)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (NL)
Les instruksjoner for bruk (NO)
Sprawdzi¢ w instrukgji uzycia (PL)
Consultar as instrugdes de utilizagéo (PT)
Ase consulta instructiunile de utilizare (RO)
Pozrite si ndvod na pouZitie. (SK)

Glejte navodila za uporabo (SL)
Consultar las instrucciones de uso (ES)
Se bruksanvisningen (SV)

Kullanim Kilavuzuna Bakin (TR)
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Do not use if package is damaged (EN)

He n3nonagaitte, ako onakoBkata e nospeaeHa (BG)
NepouZivejte, jestlize je baleni poskozeno (CS)

Ma ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget (DA)
Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden (DE)
Mnv 10 xpnaipoTroleite edv n cuokeuaaia éxel uTooTei {npid (EL)
Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud (ET)

Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé (FR)
Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje o3te¢eno (HR)
Ne hasznélja, ha a csomagolas sériilt (HU)

Non utilizzare il prodotto se la confezione € danneggiata (IT)
Nenaudoti, jei pakuoté pazeista (LT)

Nelietot, ja iepakojums ir bojats (LV)

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is (NL)
Skal ikke brukes hvis forpakningen er gdelagt (NO)

Nie uzywa¢ w przypadku uszkodzenia opakowania (PL)
Nao utilizar se a embalagem estiver danificada (PT)
Anu se utiliza daca ambalajul este deteriorate (RO)
NepouZivaite, ak je balenie poskodené (SK)

Ne uporabljajte, Ce je ovojnina poskodovana (SL)

No utilizar el paquete si esta dafiado (ES)

Far ej anvandas om forpackningen ar skadad (SV)
Ambalaj hasarliysa kullanmayin (TR)

Do not re-use (EN)

He nanonagaiite nosTopHo (BG)
NepouzZivejte opakované (CS)
Ma ikke genanvendes (DA)
Nicht wiederverwenden (DE)
Mnv emavaypnoiporoieite (EL)
Arge korduskasutage (ET)

Ne pas réutiliser (FR)

Nemojte ponovno upotrebljavati (HR)
Tilos Ujrafelhasznalni (HU)

Non riutilizzare (IT)

Nenaudoti pakartotinai (LT)
Neizmantot atkartoti (LV)

Niet opnieuw gebruiken (NL)
Skal ikke brukes pa nytt (NO)
Nie uzywa¢ ponownie (PL)
Nao reutilizar (PT)

Anu se reutiliza (RO)
NepouzZivajte opakovane (SK)
Ne uporabite znova (SL)

No reutilizar (ES)

Far €] ateranvandas (SV)
Yeniden kullanmayin (TR)

Single Sterile Barrier System (EN)
Epntnyna crepunHa 6apuepHa cuctema (BG)
Systém s jednou sterilni bariérou (CS)
Enkelt sterilt barrieresystem (DA)
Einzel-Sterilbarrieresystem (DE)

200Tnua povoU amoaTelpwpévou @payuol (EL)
Uhekordne steriilne kaitseststeem (ET)
Systéme de barriére stérile unique (FR)
Sustav s jednom sterilnom barijerom (HR)
Egyréteg( sterilgat-rendszer (HU)
Sistema a singola barriera sterile (IT)
Vieno sterilaus barjero sistema (LT)
Vienas sterilas barjeras sistéma (LV)
Enkelvoudig steriel barrieresysteem (NL)
Enkelt sterilt barrieresystem (NO)

System pojedynczej bariery sterylnej (PL)
Sistema de barreira estéril inica (PT)
Sistem singular de bariera sterild (RO)
Jeden sterilny bariérovy systém (SK)
Sistem enojne sterilne pregrade (SL)
Sistema de barrera estéril inico (ES)
Sterilt engangsbarriérsystem (SV)

Tek Steril Bariyer Sistemi (TR)
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[sTeriLe]eo] Sterilized using Ethylene Oxide (EN)
CrepunuanpaHo ¢ eTuneHos okeug (BG)
Sterilizovano pomoci ethylenoxidu (CS)
Steriliseret med ethylenoxid (DA)

Das Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert (DE)
AmoaTeipwpévo e xprion aiBulaivogeidiou (EL)
Steriliseeritud etiileenoksiidiga (ET)

Stérilisé a 'oxyde d'éthylene (FR)

Sterilizirano etilen-oksidom (HR)

Etilén-oxiddal sterilizalva (HU)

Sterilizzato con ossido di efilene (IT)

Sterilizuota etileno oksidu (LT)

Sterilizéts, izmantojot etiléna oksidu (LV)
Gesteriliseerd met ethyleenoxide (NL)

Sterilisert ved bruk av etylenoksid (NO)

Wyréb sterylizowany przy uzyciu tlenku etylenu (PL)
Esterilizado por 6xido de etileno (PT)

Sterilizat cu oxid de etilena (RO)

Sterilizované etylénoxidom (SK)

Sterilizirano z etilen oksidom (SL)

Esterilizado con 6xido de etileno (ES)

Steriliserad med etenoxid (SV)

Etilen Oksit kullanilarak sterilize edilmistir (TR)

MR Conditional (EN)
‘ﬁ Besonacen npu MP npu onpenenenu ycnosus (BG)

Podminéné bezpecné pro MR (CS)

MR-betinget (DA)

Bedingt MRT-sicher (DE)

la xpron o€ mepiBéAov MR umé mpolimobéateig (MR Conditional) (EL)

MR-tingimuslik (ET)

Compatible avec I'lRM dans certaines conditions (FR)

Uvjetno sigurno za MR (HR)

MR-kérnyezetben feltételesen biztonsagos (HU)

A compatibilita RM condizionata (IT)

Salyginai saugus MR aplinkoje (LT)

MR kondicionals (LV)

MR-voorwaardelijk (NL)

MR-betinget (NO)

Warunkowo bezpieczny w $rodowisku MRI (PL)

Compativel com RM sob certas condicdes (PT)

Conditioneaza imagistica prin rezonanta magnetica (RMN) (RO)

Podmienecne bezpecné v prostredi MR (SK)

Pogojno primerno za uporabo z MR (SL)

Compatible con RM (ES)

MR-villkorlig (SV)

MR Kosullu (TR)

Medical Device (EN) Distributor (EN)

MD MenmumHcko nnenve (BG) 0 [nctpubyTop (BG)
Zdravotnicky prostfedek ( CS Dlstrlbutor (CS)

5?’6

Medicinsk anordning (DA) Distributer (DA)
Medizinprodukt (DE) Lieferant (DE)
larportexvoAoyikd Tpoidv (EL) Aiavopéag (EL)
Meditsiiniseade (ET) Turustaja (ET)
Dispositif médical (FR) Distributeur (FR)
Medicinski proizvod (HR) Distributer (HR)
Orvostechnikai eszkéz (HU) Forgalmazé (HU)
Dispositivo medico (IT) Distributore (IT)
Medicinos priemoné (LT) Platintojas (LT)
Mediciniska ierice (LV) Izplatitajs (LV)
Medisch hulpmiddel (NL) Distributeur (NL)
Medisinsk enhet (NO) Distributer (NO)
Wyréb medyczny (PL) Dystrybutor (PL)
Dispositivo médico (PT) Distribuidor (PT)
Dispozitiv medical (RO) Distribuitor (RO)
Zdravotnicka pomédcka (SK) Distributor (SK)
Medicinski pripomocek (SL) Distributer (SL)
Producto sanitario (ES) Distribuidor (ES)
Medicinsk utrustning (SV) Distributér (SV)
Tibbi Cihaz (TR) Distribiitdr (TR)
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®

Importer (EN)
Brocuren (BG)
Dovozce (CS)
Importer (DA)
Importeur (DE)
Eioaywyéag (EL)
Maaletooja (ET)
Importateur (FR)
Uvoznik (HR)
Importér (HU)
Importatore (IT)
Importuotojas (LT)
Importétajs (LV)
Importeur (NL)
Importer (NO)
Importer (PL)
Importador (PT)
Importator (RO)
Dovozca (SK)
Uvoznik (SL)
Importador (ES)
Import6r (SV)
Ithalatci (TR)

Compatible With (EN)
CbBmecTmo ¢ (BG)
Kompatibilni s (CS)
Kompatibel med (DA)
Kompatibel mit (DE)
Zuppard pe (EL)
Uhildub (ET)
Compatible avec (FR)
Kompatibilno s (HR)
Kompatibilis a kdvetkezékkel: (HU)
Compatibile con (IT)
Suderinama su (LT)
Saderigs ar (LV)
Compatibel met (NL)
Kompatibel med (NO)
Kompatybilny z (PL)
Compativel com (PT)
Compatibil cu (RO)
Kompatibilné s (SK)
Zdruzljivo z (SL)
Compatible con (ES)
Kompatibel med (SV)
Uyumluluk (TR)

Do not re-sterilize (EN)

He cTepunusipaiite nosTopHo (BG)
Neprovadéjte resterilizaci (CS)
Ma ikke gensteriliseres (DA)
Nicht emeut sterilisieren (DE)
Mnv emavamooTelpuvere (EL)
Arge steriliseerige uuesti (ET)

Ne pas restériliser (FR)

Nemojte ponovno sterilizirati (HR)
Tilos ujrasterilizalni (HU)

Non risterilizzare (IT)
Nesterilizuokite pakartotinai (LT)
Nesterilizgjiet atkartoti (LV)

Niet opnieuw steriliseren (NL)
Skal ikke steriliseres pa nytt (NO)
Nie sterylizowac¢ ponownie (PL)
N&o voltar a esterilizar (PT)

Anu se resteriliza (RO)
Opakovane nesterilizujte (SK)
lzdelka ne sterilizirajte znova (SL)
No volver a esterilizar (ES)

Far ej omsteriliseras (SV)
Yeniden sterilize etmeyin (TR)
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Date (EN)
@ [ata (BG)
Datum (CS)
Dato (DA)
Datum (DE)
Hpepounvia (EL)
Kuupéev (ET)
Date (FR)
Datum (HR)
Détum (HU)
Data (IT)
Data (LT)
Datums (LV)
Datum (NL)
Dato (NO)
Data (PL)
Data (PT)
Datd (RO)
Datum (SK)
Datum (SL)
Fecha (ES)
Datum (SV)
Tarih (TR)

® Patient identification (EN)
f? Vinentudpukaums Ha nauyenta (BG)
Identifikacni Udaj pacienta (CS)
°  Patientifentikikation (DA)

Patientenkennung (DE)
AvayvwploTiké aaBevoug (EL)
Patsiendi identifitseerimine (ET)
Identification du patient (FR)
Identifikacija pacijenta (HR)
Betegazonositas (HU)
Identificazione del paziente (IT)
Paciento identifikacija (LT)
Pacienta identifikacija (LV)
Patiéntidentificatie (NL)
Pasientidentifikasjon (NO)
Identyfikacja pacjenta (PL)
Identificacéo do paciente (PT)
Identificarea pacientului (RO)
Identifikacia pacienta (SK)
Identifikacija bolnika (SL)
Identificacion del paciente (ES)
Patientidentifiering (SV)
Hasta kimligi (TR)

® == Health care centre or Doctor (EN)
] Nexap 1nu LUeHTLP 3a 3apasHy rpwxi (BG)
M Zdravotni stfedisko nebo Iékar (CS)

Institution eller leege (DA)
Gesundheitszentrum oder Arzt (DE)
Kévtpo uyeiag f 1atpdg (EL)
Tervisekeskus vdi arst (ET)
Centre de santé ou médecin (FR)
Zdravstvena ustanova ili lije¢nik (HR)
Egészségligyi kézpont vagy orvos (HU)
Medico o centro sanitario (IT)
Sveikatos priezilros centras arba gydytojas (LT)
Veselibas apriipes centrs vai arsts (LV)
Zorginstelling of arts (NL)
Helsesenter eller lege (NO)
Placéwka ochrony zdrowia lub lekarz (PL)
Posto de satide ou médico (PT)
Centru sanitar sau medic (RO)
Stredisko zdravotnej starostlivosti alebo lekar (SK)
Zdravstvena ustanova ali zdravnik (SL)
Centro de atencion sanitaria 0 médico (ES)
Vardinrattning eller lakare (SV)
Saglik bakim merkezi veya doktor (TR)
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