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EN – INSTRUCTIONS FOR USE  3
 6

 9
DA – BRUGSANVISNING 12
DE – GEBRAUCHSANWEISUNG 15

 18
ET – KASUTUSJUHISED  21
FR – MODE D’EMPLOI  24
HR – UPUTE ZA UPORABU  27
HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  30
IT – ISTRUZIONI PER L’USO 33
LT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 36
LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  39
NL – GEBRUIKSAANWIJZING  42
NO – BRUKSANVISNING  45

 48
PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  51

 54
 57

SL – NAVODILA ZA UPORABO  60
ES – INSTRUCCIONES DE USO  63
SV – BRUKSANVISNING  66
TR – KULLANMA KILAVUZU  69
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
El marcador tisular BiomarC es un marcador de óxido de circonio revestido de 

INDICACIONES DE USO
 

CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES/REACCIONES ADVERSAS

combinación con el marcador tisular BiomarC, 
antes de iniciar el procedimiento

•   No se recomienda el uso del marcador tisular BiomarC en pacientes con 
implantes mamarios debido al riesgo de punción de la cápsula del implante con 

•   Existe la posibilidad, aunque remota, de que el uso de marcadores tisulares 
BiomarC provoque hipersensibilidad, respuesta inmunitaria o reacción a cuerpos 

NO LOS UTILICE

 

INSTRUCCIONES DE USO – ES
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POSIBLES ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

Los médicos 
deben informar de los eventos relacionados con los dispositivos a Carbon 
Medical Technolgoies, Inc. a través del correo info@carbonmed.com y a la 
autoridad competente del Estado miembro

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN RM
COMPATIBLE CON RM

MR Este marcador es compatible con RM

Una paciente con este dispositivo puede someterse al escáner de manera segura, 

para el sistema de RM
Calentamiento relacionado con la RM

temperatura durante RM realizadas durante 15 minutos de escaneo (es decir, por 

 

Temperatura escalada a SAR promediada para todo  

puede que haya que optimizar los parámetros de imagen de RM para compensar 

para la imagen (mayor para secuencias de pulsos eco de gradiente y menor 

eudamed y busque 

INSTRUCCIONES DE USO 

consulte el apartado Precauciones). 
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14 12 9

040320 pueden utilizarse en el entorno de la RM, pero no se utilizarán durante 

Por tanto, no estará expuesta a un procedimiento de imágenes de RM ni a 

NOTA: Los 

®  de 9 cm,  

alinee con el conector de la sonda para biopsia (ver Figura 1) NOTA:   

 

 
 

superar la resistencia. 
 — El cortador de la sonda para biopsia nunca debe activarse mientras el 

Figura 1 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO   

ALMACENAMIENTO 

gastos adicionales o consecuenciales que se deriven, directa o indirectamente, del uso de este 

El marcador tisular BiomarC® es una marca comercial registrada de  
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Saint Paul, Minnesota 55110 USA

Piazza Albania, 10
00153 Rome, Italy


