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EN – INSTRUCTIONS FOR USE  3
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DA – BRUGSANVISNING 12
DE – GEBRAUCHSANWEISUNG 15

 18
ET – KASUTUSJUHISED  21
FR – MODE D’EMPLOI  24
HR – UPUTE ZA UPORABU  27
HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  30
IT – ISTRUZIONI PER L’USO 33
LT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 36
LV – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  39
NL – GEBRUIKSAANWIJZING  42
NO – BRUKSANVISNING  45

 48
PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  51

 54
 57

SL – NAVODILA ZA UPORABO  60
ES – INSTRUCCIONES DE USO  63
SV – BRUKSANVISNING  66
TR – KULLANMA KILAVUZU  69
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NÄIDUSTUSED

VASTUNÄIDUSTUSED

HOIATUSED

tuleb 
enne protseduuri alustamist veenduda nende kokkusobivuses

•   Koemarkerit BiomarC ei soovitata kasutada rinnaimplantaadiga patsientidel, kuna 

•  

 

BiomarC kasutamisega, on sarnased teiste markeerimisseadmete kasutamisega 

ettevõttele Carbon Medical Technolgoies, Inc. aadressil info@carbonmed.
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MAGNETRESONANTSIALANE (MR) OHUTUSTEAVE

MR See marker on MR-tingimuslik

 
 

 

põhi-UDI-DI-tunnust: 
0858015005003UV

tarvikute kokkusobivuses (  Ettevaatusabinõud). 

 



23

1)

 
kunagi aktiveerida.

 

 

HOIUSTAMINE 

GARANTII

Koemarker BiomarC®  

ATEC®
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