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LIETOSANAS INSTRUKCIJA - LV

IERICES APRAKSTS

BiomarC audu markieris ir sterils, ar pirolitisko oglekli parklats diskréts cirkonija
oksTda markieris, kas ir redzams standarta rentgenogrammas (rentgena,
mamografijas, fluoroskopijas, kV un datortomografijas), ka art ultraskanas un
magnétiskas rezonanses (MR) izmeklgjumos. BiomarC audu markieri ievieto
mikstajos audos atvertu, perkutanu vai endoskopisku procedaru laika, lai
rentgenografiski atzimétu kirurgisko manipulaciju vietu.

BiomarC audu markieris tiek piegadats iepriek$ uzpildits ievadi$anas ierice.

LIETOSANAS INDIKACIJAS

BiomarC audu markieris ir paredzéts miksto audu rentgenografiskai iezimésanai
kirurgiskas operacijas vieta kirurgiskas procedras laika vai turpmakam
proceddram.

KONTRINDIKACIJAS

Nav zinamas.

BRIDINAJUMI
Neievadiet BiomarC audu markieri asinsvados.

PIESARDZIBAS PASAKUMI / NEVELAMAS BLAKUSPARADIBAS

+ So ierici drikst lietot tikai kvalificati arsti, kas apmaciti minimali invazivas biopsijas
metodés. Pirms jebkuras minimali invazivas procedaras veikSanas iepazistieties
ar medicinisko literattru par metodém, komplikacijam un apdraudé&jumiem.

Minimali invazivie instrumenti var atSkirties pec izméra atkariba no razotaja. Ja
procedara kopa ar BiomarC audu markieri tiek izmantoti dazadu razotaju minimali
invazivie instrumenti un piederumi, pirms procediiras uzsaksanas parbaudiet
markiera un instrumentu saderibu.

Nelietot infekcijas gadijuma.

BiomarC audu markieri nav ieteicams lietot pacientém ar kri$u implantiem, jo
pastav risks, ka ar asu ierici var caurdurt implanta kapsulu.

Lai gan reti, lietojot BiomarC audu markierus, iesp&jama paaugstinata jutiba,
imdnreakcija vai reakcija uz sveSkermeni. Tapat ka ar jebkuru implantétu ierici,
péc kirurgiskas procedtras janovéro, vai implantacijas vieta nerodas kairinajuma
vai reakcijas pazimes.

lesp&jama blakusparadiba ir infekcija, kas var rasties jebkuras kirurgiskas
proceddras rezultata. Arstiem jauzrauga pacients, lai nodrosinatu, ka péc
procediras nav infekcijas pazimju.

BiomarC audu markieris tiek piegadats sterils, aizzimogota iepakojuma, un ir
paredzéts tikai vienreizéjai lietoSanai. Vienreiz lietojamu iericu atkartota apstrade,
atkartota sterilizacija vai atkartota izmanto$ana var radit inficéSanas risku un/

vai izraistt pacienta inficéSanos vai krustenisko inficganos, tostarp, bet ne

tikai, infekcijas slimibas(-u) pamesanu no viena pacienta otram. STs ierices
piesamojums var izraisit pacienta traumu, slimibu vai navi. Rapigi parbaudiet
katru ierfci, lai parliecinatos, ka ne tas saturs, ne sterilais iepakojums nav bojats
parvadasanas laika. NELIETOT, ja ierice ir bojata.

Ja vien iepakojums nav bojats, BiomarC audu markieris saglabasies sterils lidz ta
izlietoSanai vai deriguma termina beigam.

Pé&c lietodanas ierice var biit potencials biologisks apdraudgjums. Rikojieties
ar ierici un likvidéjiet to saskana ar visparpienemto medicinisko praksi un
piemérojamam vietéjam prasibam.

IESPEJAMIE NEVELAMIE NOTIKUMI

+ lespéjamas nevélamas blakusparadibas, kas var bat saistitas ar BiomarC
audu markiera lieto$anu (pieméram, infekcija), ir lldzigas tam, kas saistitas ar
citu markésanas iericu lietoSanu. Pacientam jazino arst&joSajam arstam par
blakusparadibam. Par notikumiem, kas saistiti ar iericém, arstiem jazino
Carbon Medical Technolgoies, Inc. pa e-pastu info@carbonmed.com un
dalibvalsts kompetentajai iestadei.
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MAGNETISKAS REZONANSES DROSIBAS INFORMACIJA
MR KONDICIONALITATE

lﬁl Sis markieris ir MR kondicionals

Neklmiskie testi paradija, ka markieris ir MR kondicionals. Pacientu ar o ierici var

dro8i skenét uzreiz péc ievieto$anas, ievérojot $adus nosacijumus:

+ Statiskais magnétiskais lauks ar 3 Teslu vai mazaku indukciju

+ Maksimalais telpiskais magnétiska lauka gradients 36 000 Gausi/cm
(ekstrapoléts) vai mazaks

+ Maksimalais MR sistémas zinotais visa kermena vidgjais Tpatnéjais absorbcijas
atrums (SAR) - 4 W/kg 15 miniSu skenésanas laika (t. i., impulsu secibai)

+ MR sistémas pirma limena kontroléts darbibas rezims

Ar magnétiskas rezonansi saistita sasildiSana

Neklmiskajos testos markieris 15 min sken&$anas laika (t. i., impulsu secibai)
3 Teslu magnétiskas rezonanses sistéma (3 Teslas/125 MHz, Excite, HDx,
Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) izraisTja $adu
temperatiras paaugstinasanos:

MR sistemas zinotais visa kermena vidgjais SAR 2,9 Wikg
Kalorimetrijas izméritas vértibas, visa kermena vidgjais SAR 2,7 Wikg
Lielakas temperattras izmainas 15°C

Temperatira, kas aprékinata péc visa kermena vidéja SAR 4 Wikg 21°C

Informacija par artefaktiem

MR attéla kvalitate var pasliktinaties, ja interes&josa zona atrodas relativi tuvu
markiera atra$anas vietai vai tieSi taja pada zona. Tapéc var bt nepiecieSama
MR attélveidoSanas parametru optimizacija, lai kompensétu marké$anas ierices
klatbdtni. Maksimalais artefakta izmérs (t. i., ka redzams gradienta atbalss impulsu
sekvencg) ir aptuveni 5 mm vai mazaks attieciba pret markiera izméru un formu.

Artefakta lielums ir atkarigs no attélveidoSanai izmantotas impulsu secibas veida
(lielaks gradienta atbalss impulsu secibam un mazaks rot&joso atbalss impulsu
secibam), frekvences kodésanas virziena (lielaks, ja frekvences kodéSanas
virziens ir paraléls iericei, un mazaks, ja tas ir perpendikulars ierfcei) un skata
lauka lieluma. Pozicioné$anas Kdas un artefakti MR attélos bas mazaki MR
sistémam ar mazaku statisko magnétiska lauka indukciju, izmantojot tadus
pasus attélveidoSanas parametrus ka sisttmam, kas darbojas ar lielaku statisko
magnétiska lauka indukciju.

DROSIBAS UN KLINISKAS VEIKTSPEJAS KOPSAVILKUMS (SSCP)

Papildu informacijai Dro$ibas un kiiniskas veiktspgjas kopsavilkuma dokuments
(SSCP) ir pieejams Eiropas medicinas ieriéu datubaze (EUDAMED) un ir saistits ar
UDI-DI pamatdatiem. Apmeklgjiet https://ec.europa.eu/tools/eudamed un meklgjiet
Basic UDI-DI: 0858015005003UV.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietosanas parbaudiet visu minimali invazivo instrumentu un
piederumu saderibu ar markieri (skat. Piesardzibas pasakumi).

1. Parbaudiet BiomarC audu markiera iepakojumu, lai parliecinatos, ka
iepakojums ir vesels un nav bojats. Izstradajums saglabajas sterils lidz
deriguma termina beigam, ja vien plomb&jums nav bojats.

2. lzmantojot standarta sterilu aseptisku tehniku, iznemiet BiomarC audu markieri
no iepakojuma. NONEMIET VACINU NO UZGALA. Parbaudiet ierici, lai
parliecinatos, ka ta nav bojata, savérpta vai saliekta.

3. Atrodiet mérka zonu, izmantojot atbilstodu attélveidoSanas tehniku (kataloga
Nr. 040228, 040239, 040300, 040306, 040310 un 040320 var izmantot
magnétiskas rezonanses vide, tacu tie netiks izmantoti faktiskas magnétiskas
rezonanses attélveidoSanas laika. Pacients jaizved no magnéta spoles, un
péc tam ar ievadiSanas ierici jaievada markieris. Tadéjadi tas netiks paklauts
MR attélveido$anas procedirai vai RF sildi$anai).
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4. Kad ir vélama BiomarC audu markiera ievadisana, virziet ierici uz paredzéto
vietu. Ja izmantojat ar vakuumu darbojoSos ierici, pirms markiera ievadi$anas
vai izmanto$anas ieteicams zondi attirit no atlikuSajiem diagnostiskajiem
audiem vai 8kidrumiem. PIEZIME: Dziluma indikatori (kataloga Nr. 040228)
ir marketi uz varpstas lietoSanai ar 9 cm, 12 cm vai 14 cm ATEC® biopsijas
zondi. Virziet ierfci, Ifdz attieciga zime sakrit ar robojumu uz biopsijas zondes
(skatit 1. Attélu). PIEZIME: Uz Sideport Devices sanu balsta ieficém
(kataloga Nr. 040203, 040220, 040222, 040228 un 040239) pie roktura ir
markgjums, kas norada sanu balsta poziciju, lai varétu pielietot BiomarC audu
markieri. Tas norada arT markiera atraSanas vietu, ja to izmanto kopa ar cita
razotaja zondi. Vienmér novietojiet markieri biopsijas dobuma virziena.

—Ja jutama pretestiba, nedrikst pielietot parmérigu spéku, lai to parvarétu.
—Biopsijas zondes griezéju nekad nedrikst izmantot, ja biopsijas zondé ir
ievietota BiomarC ierice.

5. Satveriet audu markiera rokturi un, pielietojot stingru, bet maigu spéku, bidiet
virzuli uz priekSu, idz tas saskaras ar pirkstu balstiem uz roktura, lai audu
markieri ievietotu biopsijas dobuma.

6. Pagrieziet par 180 gradiem un nonemiet visu ievadisanas sistému.
Ja markieri izmanto kopa ar biopsijas zondi, nonemiet ierici un zondi
kopa ka vienu vientbu.

7. Pareizi atbrivojieties no izvadiSanas sistémas.

8.  Apstipriniet galigo markiera poziciju ar vélamo attélojumu.

’I‘{T 9

1. Attéls

PIEGADES INFORMACIJA [STERILE[EO)

Katrs BiomarC audu markieris ir individuali iepakots, un tiek piegadats kasté pa 10
(desmit) iepakojumiem.

UZGLABASANA
Izstradajums jauzglaba istabas temperatara.

GARANTIJA

Carbon Medical Technologies, Inc. garanté, ka, izstradajot un razojot $o ierici, ir ievérota pienaciga
ripiba. STgarantija aizstaj un izsledz visas citas garantijas, kas Seit nav skaidri noteiktas, tiesi vai
netiedi izteiktas saskana ar likumu vai ka citadi, tostarp, bet ne tikai, jebkadas netieSas garantijas
par piemérotibu pardo$anai vai izmanto$anai. Ss ierices lietoSana, uzglabasana, tiriana un
sterilizacija, ka arf faktori, kas saistiti ar pacientu, diagnozi, arstésanu, kirurgiskam proceddram un
citiem faktoriem, kas ir arpus Carbon Medical Technologies kontroles, tiesi ietekmé ierici un tas
lietoSanas rezultatus. Carbon Medical Technologies saistibas saskana ar $o garantiju aprobezojas
ar §Ts ierices nomainu, un Carbon Medical Technologies nav atbildiga par jebkadiem nejausiem
vai izrietoSiem zaudejumiem, bojajumiem vai izdevumiem, kas tiesi vai netiesi rodas $is ierices
lietoSanas rezultata. Carbon Medical Technologies neuznemas un neatjauj nevienai citai personai
uznemties nekadu citu vai papildu atbildibu vai saistibas saistiba ar $o ierici.

Cenas un specifikacijas var tikt mainitas bez ieprieksgja bridinajuma.

BiomarC® audu markieris ir Carbon Medical Technologies, Inc. registréta precu zime.
ATEC® ir Hologic, Inc. registréta precu zime.

© 2021 Carbon Medical Technologies, Inc. Visas tiesibas aizsargatas.
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C € 2797 CE Mark and Notified Body Number (EN)

Mapxvposka CE v Homep Ha HoTuduLmpaHis opra (BG)
Oznaceni CE a ¢islo oznameného subjektu (CS)

CE-maerke og nummer for teknisk kontrolorgan (DA)
CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle (DE)
ZAuavon CE kar ApiBudg Kovotroinuévou Opyaviauou (EL)
CE-mérgis ja teavitatud asutuse tunnuskood (ET)

Marquage CE et numéro de I'organisme notifié (FR)

Oznaka CE i broj prijavljenog tijela (HR)
CE jelzés és a bejelentett szervezet szama (HU)

Marchio CE e numero di identificazione dell'organismo notificato (IT)
CE Zenklas ir notifikuotosios jstaigos numeris (LT)

CE Zime un pilnvarotas iestades numurs (LV)

CE-merkteken en nummer aangemelde instantie (NL)

CE-merke og tilsynsmyndighets nummer (NO)

Symbol CE oraz numer jednostki notyfikowanej (PL)

Certificagdo CE e niimero do organismo notificado (PT)

Marcaj CE si numérul organismului notificat (RO)

Oznacenie CE a ¢islo notifikovaného organu (SK)

Oznaka CE in $tevilka priglaSenega organa (SL)

Marcado CE y nimero de organismo notificado (ES)

CE-markning och id-nummer fér anméit organ (SV)

CE Isareti ve Onayli Kurulug Numarasi (TR)

Quantity (EN)
Konuyectso (BG)
Mnozstvi (CS)
Antal (DA)
Menge (DE)
MoagémnTa (EL)
Kogus (ET)
Quantité (FR)
Koli¢ina (HR)
Mennyiség (HU)
Quantita (IT)
Kiekis (LT)
Daudzums (LV)
Aantal (NL)
Antall (NO)
llos¢ (PL)
Quantidade (PT)
Cantitate (RO)
Mnozstvo (SK)
Koli¢ina (SL)
Cantidad (ES)
Kvantitet (SV)
Miktar (TR)

Batch Code (EN)

LOT Kop Ha naptupata (BG)

Kod Sarze (CS)
Batchkode (DA)
Chargenbezeichnung (DE)
Kwdikég mapridag (EL)
Partii kood (ET)
Code du lot (FR)
Sifra serije (HR)
Tételkod (HU)
Numero di lotto (IT)
Partijos kodas (LT)
Partijas kods (LV)
Batchcode (NL)
Batchkode (NO)
Kod partii (PL)
Cadigo do lote (PT)
Cod de lot (RO)
Kad 8arze (SK)
Oznaka serije (SL)
Cadigo del lote (ES)
Batchkod (SV)

Seri Kodu (TR)
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Catalog number (EN)
KaranoxeH Homep (BG)
Katalogové ¢islo (CS)
Katalognummer (DA)
Katalognummer (DE)
ApiBudg karahdyou (EL)
Kataloogi number (ET)
Référence catalogue (FR)
Katalo$ki broj (HR)
Katalégusszam (HU)
Numero di catalogo (IT)
Katalogo numeris (LT)
Kataloga numurs (LV)
Catalogusnummer (NL)
Katalognummer (NO)
Numer katalogowy (PL)
Numero do catalogo (PT)
Numar de catalog (RO)
Katalogoveé islo (SK)
Katalodka Stevilka (SL)
Numero de catalogo (ES)
Katalognummer (SV)
Katalog numarasi (TR)

Use by Date (EN)

Cpok Ha roggHocT (BG)
Pouzitelné do (datum) (CS)
Holdbar til (DA)

Verwendbar bis (DE)
Huepopnvia Aigng (EL)
Tarvitamise dpptéahtpaev (ET)
Date d'expiration (FR)

Rok uporabe (HR)
Felhasznalhatosagi datum (HU)
Scadenza (IT)

Tinkamumo naudoti data (LT)
Izmantot idz datumam (LV)
Houdbaarheidsdatum (NL)
Brukes innen (NO)

Data waznosci (PL)

Prazo de validade (PT)

Data de expirare (RO)

Datum pouZitelnosti (SK)
Rok uporabnosti (SL)

Fecha de caducidad (ES)
Sista forbrukningsdag (SV)
Son Kullanma Tarihi (TR)



m
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Manufacturer and Date of Manufacture (YYYY-MM-DD) (EN)
IMpoussoauTen 1 aata Ha npoussoacteo (MTTT-MM-A) (BG)
Vlyrobce a datum vyroby (RRRR-MM-DD) (CS)

Fremstiller og fremstillingsdato (YYYY-MM-DD) (DA)
Hersteller und Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT) (DE)
KaraokeuaoThg kai npepopnvia kataokeung (EE-MM-HH) (EL)
Tootja ja valmistamise kuupéev (AAAA-KK-PP) (ET)
Fabricant et date de fabrication (AAAA-MM-JJ) (FR)
Proizvodac i datum proizvodnje (GGGG-MM-DD) (HR)
Gyarto és a gyartas datuma (EEEE-HH-NN) (HU)
Produttore e data di fabbricazione (AAAA-MM-GG) (IT)
Gamintojas ir pagaminimo data (MMMM-MM-DD) (LT)
Razotajs un izgatavosanas datums (GGGG-MM-DD) (LV)
Fabrikant en productiedatum (JJJJ-MM-DD) (NL)

Produsent og produksjonsdato (AAAA-MM-DD) (NO)
Producent i data produkcji (RRRR-MM-DD) (PL)

Fabricante e data de fabrico (AAAA-MM-DD) (PT)
Producator si data de fabricatie (AAAA-LL-ZZ) (RO)
Vlyrobca a datum vyroby (RRRR-MM-DD) (SK)

Proizvajalec in datum proizvodnje (LLLL-MM-DD) (SL)
Fabricante y fecha de fabricacion (AAAA-MM-DD) (ES)
Tillverkare och tillverkningsdatum (YYYY-MM-DD) (SV)
Uretici ve Uretim Tarihi (YYYY-AA-GG) (TR)

Authorized Representative in the European Community (EN)
YmbnHoMolLLEeH npeacTasuTen B EBponeiickata obiwHocT (BG)
Povéreny zastupce v Evropském spolecenstvi (CS)
Autoriseret repraesentant i EU (DA)

Bevollmachtigter in der Europaischen Gemeinschaft (DE)

E¢ouaiodomuévog Avrimpéawog oty Eupwrraiki Kovomnra (EL)

Volitatud esindaja Euroopa Uhenduses (ET)

Représentant autorisé dans la Communauté européenne (FR)
Ovlasteni predstavnik u Europskoj zajednici (HR)

Hivatalos képviselet az Eurépai K6zosségben (HU)
Rappresentante autorizzato per la Comunita Europea (IT)
|galiotasis atstovas Europos Bendrijoje (LT)

Pilnvarotais parstavis Eiropas Savieniba (LV)

Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (NL)
Autorisert representant i EU (NO)

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej (PL)
Representante autorizado na Comunidade Europeia (PT)
Reprezentant autorizat in Comunitatea Europeana (RO)
Autorizovany zastupca v Eurépskom spolocenstve (SK)
Pooblas¢eni zastopnik v Evropski skupnosti (SL)
Representante autorizado en la Comunidad Europea (ES)
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen (SV)
Avrupa Toplulugu'nda Yetkili Temsilci (TR)

Consult Instructions for Use (EN)
KoHcynTupaiiTe ce ¢ HCTpyKuumTe 3a ynoTpeba (BG)
Pred pouzitim si prectéte pokyny (CS)

Se brugsanvisningen (DA)
Gebrauchsanweisung beachten (DE)
TupBouheuteite Tig Odnyieg Xphong (EL)
Tutvuge kasutusjuhistega (ET)

Consulter le mode d'emploi (FR)
Pogledaijte upute za uporabu (HR)
Olvassa el a hasznélati utasitast (HU)
Consultare le istruzioni per I'uso (IT)
Skaityti naudojimo instrukcijas (LT)
Skatiet lietoSanas instrukciju (LV)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (NL)
Les instruksjoner for bruk (NO)
Sprawdzi¢ w instrukgji uzycia (PL)
Consultar as instrugdes de utilizagéo (PT)
Ase consulta instructiunile de utilizare (RO)
Pozrite si ndvod na pouZitie. (SK)

Glejte navodila za uporabo (SL)
Consultar las instrucciones de uso (ES)
Se bruksanvisningen (SV)

Kullanim Kilavuzuna Bakin (TR)
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Do not use if package is damaged (EN)

He n3nonagaitte, ako onakoBkata e nospeaeHa (BG)
NepouZivejte, jestlize je baleni poskozeno (CS)

Ma ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget (DA)
Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden (DE)
Mnv 10 xpnaipoTroleite edv n cuokeuaaia éxel uTooTei {npid (EL)
Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud (ET)

Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé (FR)
Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje o3te¢eno (HR)
Ne hasznélja, ha a csomagolas sériilt (HU)

Non utilizzare il prodotto se la confezione € danneggiata (IT)
Nenaudoti, jei pakuoté pazeista (LT)

Nelietot, ja iepakojums ir bojats (LV)

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is (NL)
Skal ikke brukes hvis forpakningen er gdelagt (NO)

Nie uzywa¢ w przypadku uszkodzenia opakowania (PL)
Nao utilizar se a embalagem estiver danificada (PT)
Anu se utiliza daca ambalajul este deteriorate (RO)
NepouZivaite, ak je balenie poskodené (SK)

Ne uporabljajte, Ce je ovojnina poskodovana (SL)

No utilizar el paquete si esta dafiado (ES)

Far ej anvandas om forpackningen ar skadad (SV)
Ambalaj hasarliysa kullanmayin (TR)

Do not re-use (EN)

He nanonagaiite nosTopHo (BG)
NepouzZivejte opakované (CS)
Ma ikke genanvendes (DA)
Nicht wiederverwenden (DE)
Mnv emavaypnoiporoieite (EL)
Arge korduskasutage (ET)

Ne pas réutiliser (FR)

Nemojte ponovno upotrebljavati (HR)
Tilos Ujrafelhasznalni (HU)

Non riutilizzare (IT)

Nenaudoti pakartotinai (LT)
Neizmantot atkartoti (LV)

Niet opnieuw gebruiken (NL)
Skal ikke brukes pa nytt (NO)
Nie uzywa¢ ponownie (PL)
Nao reutilizar (PT)

Anu se reutiliza (RO)
NepouzZivajte opakovane (SK)
Ne uporabite znova (SL)

No reutilizar (ES)

Far €] ateranvandas (SV)
Yeniden kullanmayin (TR)

Single Sterile Barrier System (EN)
Epntnyna crepunHa 6apuepHa cuctema (BG)
Systém s jednou sterilni bariérou (CS)
Enkelt sterilt barrieresystem (DA)
Einzel-Sterilbarrieresystem (DE)

200Tnua povoU amoaTelpwpévou @payuol (EL)
Uhekordne steriilne kaitseststeem (ET)
Systéme de barriére stérile unique (FR)
Sustav s jednom sterilnom barijerom (HR)
Egyréteg( sterilgat-rendszer (HU)
Sistema a singola barriera sterile (IT)
Vieno sterilaus barjero sistema (LT)
Vienas sterilas barjeras sistéma (LV)
Enkelvoudig steriel barrieresysteem (NL)
Enkelt sterilt barrieresystem (NO)

System pojedynczej bariery sterylnej (PL)
Sistema de barreira estéril inica (PT)
Sistem singular de bariera sterild (RO)
Jeden sterilny bariérovy systém (SK)
Sistem enojne sterilne pregrade (SL)
Sistema de barrera estéril inico (ES)
Sterilt engangsbarriérsystem (SV)

Tek Steril Bariyer Sistemi (TR)
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[sTeriLe]eo] Sterilized using Ethylene Oxide (EN)
CrepunuanpaHo ¢ eTuneHos okeug (BG)
Sterilizovano pomoci ethylenoxidu (CS)
Steriliseret med ethylenoxid (DA)

Das Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert (DE)
AmoaTeipwpévo e xprion aiBulaivogeidiou (EL)
Steriliseeritud etiileenoksiidiga (ET)

Stérilisé a 'oxyde d'éthylene (FR)

Sterilizirano etilen-oksidom (HR)

Etilén-oxiddal sterilizalva (HU)

Sterilizzato con ossido di efilene (IT)

Sterilizuota etileno oksidu (LT)

Sterilizéts, izmantojot etiléna oksidu (LV)
Gesteriliseerd met ethyleenoxide (NL)

Sterilisert ved bruk av etylenoksid (NO)

Wyréb sterylizowany przy uzyciu tlenku etylenu (PL)
Esterilizado por 6xido de etileno (PT)

Sterilizat cu oxid de etilena (RO)

Sterilizované etylénoxidom (SK)

Sterilizirano z etilen oksidom (SL)

Esterilizado con 6xido de etileno (ES)

Steriliserad med etenoxid (SV)

Etilen Oksit kullanilarak sterilize edilmistir (TR)

MR Conditional (EN)
‘ﬁ Besonacen npu MP npu onpenenenu ycnosus (BG)

Podminéné bezpecné pro MR (CS)

MR-betinget (DA)

Bedingt MRT-sicher (DE)

la xpron o€ mepiBéAov MR umé mpolimobéateig (MR Conditional) (EL)

MR-tingimuslik (ET)

Compatible avec I'lRM dans certaines conditions (FR)

Uvjetno sigurno za MR (HR)

MR-kérnyezetben feltételesen biztonsagos (HU)

A compatibilita RM condizionata (IT)

Salyginai saugus MR aplinkoje (LT)

MR kondicionals (LV)

MR-voorwaardelijk (NL)

MR-betinget (NO)

Warunkowo bezpieczny w $rodowisku MRI (PL)

Compativel com RM sob certas condicdes (PT)

Conditioneaza imagistica prin rezonanta magnetica (RMN) (RO)

Podmienecne bezpecné v prostredi MR (SK)

Pogojno primerno za uporabo z MR (SL)

Compatible con RM (ES)

MR-villkorlig (SV)

MR Kosullu (TR)

Medical Device (EN) Distributor (EN)

MD MenmumHcko nnenve (BG) 0 [nctpubyTop (BG)
Zdravotnicky prostfedek ( CS Dlstrlbutor (CS)

5?’6

Medicinsk anordning (DA) Distributer (DA)
Medizinprodukt (DE) Lieferant (DE)
larportexvoAoyikd Tpoidv (EL) Aiavopéag (EL)
Meditsiiniseade (ET) Turustaja (ET)
Dispositif médical (FR) Distributeur (FR)
Medicinski proizvod (HR) Distributer (HR)
Orvostechnikai eszkéz (HU) Forgalmazé (HU)
Dispositivo medico (IT) Distributore (IT)
Medicinos priemoné (LT) Platintojas (LT)
Mediciniska ierice (LV) Izplatitajs (LV)
Medisch hulpmiddel (NL) Distributeur (NL)
Medisinsk enhet (NO) Distributer (NO)
Wyréb medyczny (PL) Dystrybutor (PL)
Dispositivo médico (PT) Distribuidor (PT)
Dispozitiv medical (RO) Distribuitor (RO)
Zdravotnicka pomédcka (SK) Distributor (SK)
Medicinski pripomocek (SL) Distributer (SL)
Producto sanitario (ES) Distribuidor (ES)
Medicinsk utrustning (SV) Distributér (SV)
Tibbi Cihaz (TR) Distribiitdr (TR)
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®

Importer (EN)
Brocuren (BG)
Dovozce (CS)
Importer (DA)
Importeur (DE)
Eioaywyéag (EL)
Maaletooja (ET)
Importateur (FR)
Uvoznik (HR)
Importér (HU)
Importatore (IT)
Importuotojas (LT)
Importétajs (LV)
Importeur (NL)
Importer (NO)
Importer (PL)
Importador (PT)
Importator (RO)
Dovozca (SK)
Uvoznik (SL)
Importador (ES)
Import6r (SV)
Ithalatci (TR)

Compatible With (EN)
CbBmecTmo ¢ (BG)
Kompatibilni s (CS)
Kompatibel med (DA)
Kompatibel mit (DE)
Zuppard pe (EL)
Uhildub (ET)
Compatible avec (FR)
Kompatibilno s (HR)
Kompatibilis a kdvetkezékkel: (HU)
Compatibile con (IT)
Suderinama su (LT)
Saderigs ar (LV)
Compatibel met (NL)
Kompatibel med (NO)
Kompatybilny z (PL)
Compativel com (PT)
Compatibil cu (RO)
Kompatibilné s (SK)
Zdruzljivo z (SL)
Compatible con (ES)
Kompatibel med (SV)
Uyumluluk (TR)

Do not re-sterilize (EN)

He cTepunusipaiite nosTopHo (BG)
Neprovadéjte resterilizaci (CS)
Ma ikke gensteriliseres (DA)
Nicht emeut sterilisieren (DE)
Mnv emavamooTelpuvere (EL)
Arge steriliseerige uuesti (ET)

Ne pas restériliser (FR)

Nemojte ponovno sterilizirati (HR)
Tilos ujrasterilizalni (HU)

Non risterilizzare (IT)
Nesterilizuokite pakartotinai (LT)
Nesterilizgjiet atkartoti (LV)

Niet opnieuw steriliseren (NL)
Skal ikke steriliseres pa nytt (NO)
Nie sterylizowac¢ ponownie (PL)
N&o voltar a esterilizar (PT)

Anu se resteriliza (RO)
Opakovane nesterilizujte (SK)
lzdelka ne sterilizirajte znova (SL)
No volver a esterilizar (ES)

Far ej omsteriliseras (SV)
Yeniden sterilize etmeyin (TR)
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Date (EN)
@ [ata (BG)
Datum (CS)
Dato (DA)
Datum (DE)
Hpepounvia (EL)
Kuupéev (ET)
Date (FR)
Datum (HR)
Détum (HU)
Data (IT)
Data (LT)
Datums (LV)
Datum (NL)
Dato (NO)
Data (PL)
Data (PT)
Datd (RO)
Datum (SK)
Datum (SL)
Fecha (ES)
Datum (SV)
Tarih (TR)

® Patient identification (EN)
f? Vinentudpukaums Ha nauyenta (BG)
Identifikacni Udaj pacienta (CS)
°  Patientifentikikation (DA)

Patientenkennung (DE)
AvayvwploTiké aaBevoug (EL)
Patsiendi identifitseerimine (ET)
Identification du patient (FR)
Identifikacija pacijenta (HR)
Betegazonositas (HU)
Identificazione del paziente (IT)
Paciento identifikacija (LT)
Pacienta identifikacija (LV)
Patiéntidentificatie (NL)
Pasientidentifikasjon (NO)
Identyfikacja pacjenta (PL)
Identificacéo do paciente (PT)
Identificarea pacientului (RO)
Identifikacia pacienta (SK)
Identifikacija bolnika (SL)
Identificacion del paciente (ES)
Patientidentifiering (SV)
Hasta kimligi (TR)

® == Health care centre or Doctor (EN)
] Nexap 1nu LUeHTLP 3a 3apasHy rpwxi (BG)
M Zdravotni stfedisko nebo Iékar (CS)

Institution eller leege (DA)
Gesundheitszentrum oder Arzt (DE)
Kévtpo uyeiag f 1atpdg (EL)
Tervisekeskus vdi arst (ET)
Centre de santé ou médecin (FR)
Zdravstvena ustanova ili lije¢nik (HR)
Egészségligyi kézpont vagy orvos (HU)
Medico o centro sanitario (IT)
Sveikatos priezilros centras arba gydytojas (LT)
Veselibas apriipes centrs vai arsts (LV)
Zorginstelling of arts (NL)
Helsesenter eller lege (NO)
Placéwka ochrony zdrowia lub lekarz (PL)
Posto de satide ou médico (PT)
Centru sanitar sau medic (RO)
Stredisko zdravotnej starostlivosti alebo lekar (SK)
Zdravstvena ustanova ali zdravnik (SL)
Centro de atencion sanitaria 0 médico (ES)
Vardinrattning eller lakare (SV)
Saglik bakim merkezi veya doktor (TR)
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