
EN – INSTRUCTIONS FOR USE 3 
FR – MODE D’EMPLOI 7
DE – GEBRAUCHSANWEISUNG 11
IT – ISTRUZIONI PER L’USO 15
ES – INSTRUCCIONES DE USO 19
PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 23

NL – GEBRUIKSAANWIJZING 31

DA – BRUGSANVISNING 39

NO – INSTRUKSJONER FOR BRUK 51

HR – UPUTE ZA UPORABU 59
SL – NAVODILA ZA UPORABO 63
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MammoSTAR.

indikátoru hloubky v úsecích po 1 cm.

KONTRAINDIKACE
Nejsou známy.

VAROVÁNÍ
Nevkládejte MammoSTAR do krevních cév.

 

 
 

 

postupu jejich kompatibilitu.

Kód výrobku Popis výrobku Velikost Tvar marker Glukanové Aplikátor

STAR0801 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Sondou

STAR0802 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Sondou

STAR1001 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Tuhá jehla Distální

STAR1101 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Sondou

STAR1102 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 11G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Sondou

STAR1121 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm T Distální Sondou

STAR1401 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 14G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Tuhá jehla Distální

STAR1402 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 14G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Tuhá jehla Distální

STAR1403 Identifikátor místa
biopsie MammoSTAR 14G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Tuhá jehla Distální

Krytka hrotu

Otvor pro 
řezný nástroj

Dřík aplikátoru

Indikátor vyrovnání polohy

Identifikátor místa biopsie

Stylet

Rukojeť
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u pacientek s implantáty prsu vzhledem k riziku probodnutí obalu 

nebo jeho obal poškozen.  
•    

 
nebo smrti pacientky.

místními

.

 
SNÍMKOVÁNÍ MR

MR  

•   
•   

•   

•   

 

závislosti na velikosti a tvaru markeru.
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KLINICKÉM FUNKCI (SSCP)

eu/tools/eudamed a zadejte do vyhledávání základní UDI-DI: 
0858015005004UX.

aseptické techniky. . Zkontrolujte 
 

nebo ohnutí.
 

 

 

  Poznámka:

je uvedeno v kroku 6. 

 

jako jeden celek.

metodou.



38

STAR1121

 
nebo ohnutí.

SKLADOVÁNÍ

15 °C – 32 °C.

ZÁRUKA
DISTÁLNÍ DISTÁLNÍ
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CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten  

 

 Manufacturer and Date of Manufacture  

 

Authorized Representative in the  

Représentant autorisé dans la Communauté  

 

 

Auktoriserad representant i Europeiska  
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Non utilizzare il prodotto se la confezione  

 

MR
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MD



 

customersupport@mammotome.com
Mammotome.com


