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zákroku alebo na budúce chirurgické zákroky.

OPIS POMÔCKY

Mammotome okrem Mammotome MR.

KONTRAINDIKÁCIE

VAROVANIA
Nevkladajte pomôcku MammoSTAR do 

invazívneho zákroku si pozrite lekársku 

komplikáciám a rizikám.

 
ich kompatibilitu.

implantátu ostrou pomôckou.

Kód výrobku Opis výrobku V Tvar markera Glukánový
aspect Aplikátor Zavádzanie Vkladanie

STAR0801 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Flexibilný zavádzanie Sonda

STAR0802 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Flexibilný zavádzanie Sonda

STAR1001 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Pevná ihla Distálne
zavádzanie Priame

STAR1101 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Flexibilný zavádzanie Sonda

STAR1102 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 11G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Flexibilný zavádzanie Sonda

STAR1121 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Pevný Distálne
zavádzanie Sonda

STAR1401 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 14G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Pevná ihla Distálne
zavádzanie Priame

STAR1402 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 14G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Pevná ihla Distálne
zavádzanie Priame

STAR1403 Identifikátor miesta
biopsie MammoSTAR 14G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Pevná ihla Distálne
zavádzanie Priame

Kryt hrotu

Rezací otvor

Držadlo aplikátora

Indikátor zarovnania

Identifikátor miesta biopsie

Stilet

Výstupky na prsty
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•   Pomôcka MammoSTAR je dodávaná sterilná v uzavretom balení 

ak je poškodená.  
•   Opakovane nesterilizujte

ošetrujúceho lekára.  

.

Pomôcky MammoSTAR nie sú kompatibilné s dodávaním MR.  

MR s VF zahrievaním.

MR

Zahrievanie súvisiace s MR

Systémom MR hlásená SAR  

Teplota meraná pri SAR spriemerovanej

potrebná optimalizácia parametrov zobrazovania MR na kompenzáciu 
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VÝKONU (SSCP)

základné UDI-DI: 
0858015005004UX.

  

Zavádzacie pomôcky MammoSTAR nie sú kompatibilné s 
dodávkami MR (  

 

pokrútená ani ohnutá.

 
zavedením markerov.

tkaniva Mammotome.
  POZOR:

  POZOR:  
poškodeniu hrotu.

  Poznámka:

orientácii otvoru vzorkovacej sondy.
  POZOR:

kroku 6.
  POZOR:

Pred odstránením pomôcky skontrolujte zavedenie a správnu polohu 

bioptickú pomôcku a pomôcku MammoSTAR ako jeden celok.
  POZOR:  

 
 

 •   Zostatok diagnostického tkaniva v otvore ihly bioptickej sondy 

11.  Pomôcku správne zlikvidujte.
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Distálne zavádzanie

STAR1121

 

pokrútená ani ohnutá.

biopsie MammoSTAR z pomôcky.  
  POZOR: 

5.  Pred odstránením pomôcky skontrolujte zavedenie a správnu 
polohu markera vhodnou zobrazovacou modalitou.

pomôcku MammoSTAR.
7.  Pomôcku správne zlikvidujte.

SPÔSOB DODANIA  

SKLADOVANIE
 
 

teplote 15 °C – 32 °C.

ZÁRUKA
DISTÁLNE DISTÁLNE
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CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten  

 

 Manufacturer and Date of Manufacture  

 

Authorized Representative in the  

Représentant autorisé dans la Communauté  

 

 

Auktoriserad representant i Europeiska  
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Non utilizzare il prodotto se la confezione  

 

MR
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MD



 

customersupport@mammotome.com
Mammotome.com


