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NAVODILA ZA UPORABO - SL

INDIKACIJE ZA UPORABO

mehkih tkiv na mestu kirurškega posega med kirurškim posegom ali za 
prihodnje kirurške posege.

MammoSTAR.

kirurškega posega.

KONTRAINDIKACIJE
Ni znanih kontraindikacij.

OPOZORILA

PREVIDNOSTNI UKREPI/

za minimalno invazivne biopsijske 
tehnike. Pred izvedbo katerega koli 
minimalno invazivnega posega preberite 

•   Minimalno invazivni instrumenti posameznih proizvajalcev se 
lahko razlikujejo v velikosti. Kadar pri posegu minimalno invazivne 

 
 

.

uporabo pri bolnikih s prsnimi vsadki.

Oznaka izdelka Opis izdelka Velikost v
enotah gauge

Oblika Predel z
glukani Aplikator Namestitev Vstavitev

STAR0801 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Upogljiv Stranska
namestitev Sondna

STAR0802 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Upogljiv Stranska
namestitev Sondna

STAR1001 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Togi igelni Distalna
namestitev Neposredna

STAR1101 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 11G Barbel Standard

2 mm x 17 mm Upogljiv Stranska
namestitev Sondna

STAR1102 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 11G Tribel Standard

2 mm x 17 mm Upogljiv Stranska
namestitev Sondna

STAR1121 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Togi Distalna
namestitev Sondna

STAR1401 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 14G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Togi igelni Distalna
namestitev Neposredna

STAR1402 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 14G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Togi igelni Distalna
namestitev Neposredna

STAR1403 Identifikator biopsijskega
mesta MammoSTAR 14G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Togi igelni Distalna
namestitev Neposredna

Pokrovček 
konice

Vrezana 
odprtina

Aplikatorski tulec

Kazalnik poravnave

Identifikator biopsijskega mesta

Mandren

Nastavek
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ali reakcije.

pošiljanjem poškodovani niti vsebina niti sterilna ovojnina. Izdelka NE 
UPORABLJAJTE

•   Izdelka ne sterilizirajte znova. To lahko poškoduje in/ali deformira 

medicinsko prakso ter veljavnimi lokalnimi predpisi.

.

INFORMACIJE O VARNOSTI PRI UPORABI MRI
POGOJNO PRIMERNO ZA UPORABO Z MR

med dejanskim slikanjem MR ne bodo uporabljeni. Bolnik bo umaknjen 

MR s segrevanjem RF.

MR

Segrevanje, povezano z MRI

 

Informacije o artefaktih

morda potrebna optimizacija parametrov slikanja MR za kompenzacijo 

enakih parametrih slikanja manjši pri sistemih MR z manjšimi jakostmi 
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Basic UDI-
DI: 0858015005004UX.

NAVODILA ZA UPORABO

instrumentov in dodatkov (glejte razdelek Previdnostni ukrepi).

uporabi MRI (glejte razdelek Varnostne informacije o MRI).
Uvajanje skozi stransko odprtino

celovitost paketa ni okrnjena. Izdelek je sterilen do konca roka 

. 

ali ukrivljen.

sonde izvlecite rezalnik vzorcev/zbiralno cevko. Pred izvlekom 

komore za tkiva Mammotome.
  SVARILO:

  SVARILO:
lahko konica poškoduje.

biopsijsko votlino.

  Opomba:

usmerjenostjo odprtine sonde za vzorec.
  SVARILO:  

opisano v 6. koraku.
  SVARILO: Zaradi svojih absorpcijskih lastnosti lahko predel z 

  SVARILO:
lahko pride do odreza konice aplikatorskega tulca MammoSTAR. 

STRANSKA ODPRTINA

UPOGLJIVI TULEC
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Distalno uvajanje 

STAR1121

celovitost paketa ni okrnjena. Izdelek je sterilen do konca roka 

ali ukrivljen.

  SVARILO: Zaradi svojih absorpcijskih lastnosti lahko predel z 

SHRANJEVANJE

za shranjevanje. Pred uporabo mora biti izdelek shranjen pri sobni 

GARANCIJA

njegovem imenu prevzame katero koli drugo odgovornost ali dodatno 

DISTALNI DISTALNI

TOGI TULEC TOGI TULEC
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CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten  

 

 Manufacturer and Date of Manufacture  

 

Authorized Representative in the  

Représentant autorisé dans la Communauté  

 

 

Auktoriserad representant i Europeiska  
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Non utilizzare il prodotto se la confezione  

 

MR
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MD



 

customersupport@mammotome.com
Mammotome.com


