
EN – INSTRUCTIONS FOR USE 3 
FR – MODE D’EMPLOI 7
DE – GEBRAUCHSANWEISUNG 11
IT – ISTRUZIONI PER L’USO 15
ES – INSTRUCCIONES DE USO 19
PT – INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 23

NL – GEBRUIKSAANWIJZING 31

DA – BRUGSANVISNING 39

NO – INSTRUKSJONER FOR BRUK 51

HR – UPUTE ZA UPORABU 59
SL – NAVODILA ZA UPORABO 63
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BRUKSANVISNING - SV

INDIKATIONER

framtida kirurgiska ingrepp.

ENHETSBESKRIVNING

kirurgiskt område.

djupindikeringsband med steg om 1 cm.

KONTRAINDIKATIONER

VARNINGAR

FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR/
OÖNSKADE BIEFFEKTER

utbildade i minimalinvasiva biopsitekniker 

ett minimalinvasivt ingrepp.

•   Minimalinvasiva instrument kan ha olika storlek beroende på 

ingreppet utförs.

punktera implantatet med den vassa enheten.

Produktkod Produktbeskrivning Gauge-
mått Markörform Glukanaspekt Applikator Insättande Införande

STAR0801 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Flexibel Insättning från
sidan Sond

STAR0802 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Flexibel Insättning från
sidan Sond

STAR1001 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Fast kanyl Distal insättning Direkt

STAR1101 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Flexibel Insättning från
sidan Sond

STAR1102 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 11G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Flexibel Insättning från
sidan Sond

STAR1121 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 11G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Fast Distal insättning Sond

STAR1401 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 14G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Fast kanyl Distal insättning Direkt

STAR1402 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 14G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Fast kanyl Distal insättning Direkt

STAR1403 MammoSTAR
biopsiområdesidentifierare 14G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Fast kanyl Distal insättning Direkt

Spetsskydd

Snittöppning

Applikatorskaft

Riktningsindikering

Biopsiområdesidentifierare

Slang

Stomme
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kirurgiska ingreppet.

kontaminering av utrustningen och/eller orsaka patientinfektion eller 

sjukdomar mellan patienter. Kontaminering av denna utrustning kan 

FÅR EJ ANVÄNDAS om 

•   

MÖJLIGA BIVERKNINGAR OCH KOMPLIKATIONER

Läkare bör rapportera enhetsrelaterade 
biverkningar och komplikationer till Devicor Medical Products  

i medlemsstaten.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR MR
MR-VILLKORLIG

MR Denna markör är MR-villkorlig

MR-relaterad uppvärmning

Temperatur skalad till helkropps-

Artefaktinformation

enhet. Den maximala artefaktstorleken (dvs. så som den ses på 
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SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK 
PRESTANDA (SSCP)

Basic UDI-DI: 
0858015005004UX.

BRUKSANVISNING

tillbehör före användning (se Försiktighetsanvisningar).
MammoSTAR administreringsenheter är inte kompatibla med MR-
administrering (se MR-säkerhetsinformation).
Sidoportsadministrering

AVLÄGSNA 
SPETSSKYDDET

kanylen dras tillbaka upp till 1 cm.

placeras ska MammoSTAR-applikatorn placeras i Mammotome-

  VAR FÖRSIKTIG:

  VAR FÖRSIKTIG:
annars kan spetsen skadas.

  OBS:

  VAR FÖRSIKTIG:
du kontrollera inriktningen på MammoSTAR-applikatorns skaft 
enligt steg 6.

  VAR FÖRSIKTIG: På grund av dess absorberande egenskaper 

dra tillbaka kolven.

biopsienheten och MammoSTAR-enheten som en enda enhet.
  VAR FÖRSIKTIG:  Spetsen på MammoSTAR-applikatorns  

11.  Kassera enheten enligt vedertagen sjukhusrutin.

SIDOPORT

FLEXSKAFT
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Distal administrering

STAR1121

  VAR FÖRSIKTIG: På grund av dess absorberande egenskaper 

långsamt MammoSTAR-enheten.
7.  Kassera enheten enligt vedertagen sjukhusrutin.

LEVERANSSÄTT  

FÖRVARING

GARANTI
Tillverkaren garanterar att utrustningen utformats och tillverkats med 

ytterligare ansvar i samband med denna enhet.

avisering.

DISTALT DISTALT

FAST SKAFT FAST SKAFT
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CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten  

 

 Manufacturer and Date of Manufacture  

 

Authorized Representative in the  

Représentant autorisé dans la Communauté  

 

 

Auktoriserad representant i Europeiska  
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Non utilizzare il prodotto se la confezione  

 

MR
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MD



 

customersupport@mammotome.com
Mammotome.com


