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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Tutti i marcatori sono visibili su immagini ottenute usando kV OBI. BiomarC EX 
e i Gold 
vengono forniti precaricati in un dispositivo di applicazione o in pacchetti singoli che 
possono essere usati con dispositivi di applicazione disponibili sul mercato secondo 
la tabella che segue.
Tabella 1
 
 040158 – 1 × 5 mm Enh 0,81 mm (,032 pollici)
 040145 – 1 x 5 mm EX 1,1 mm (,041 pollici)
 040129 – 0,9 × 3 mm Gold 0,91 mm (,036 pollici)

INDICAZIONI PER L’USO

localizzazione del bersaglio nella radiochirurgia stereotassica e nella radioterapia.

CONTROINDICAZIONI
Gold non deve essere utilizzato in pazienti che 

presentano una risposta allergica all’oro (numeri di catalogo: 040118, 040125, 
040129, 040141). 

AVVERTENZE

 
Secure (numero di catalogo: 040150). Solo il materiale per sutura deve essere a  
contatto con il marcatore.

Secure. 
•   L’uso di strumenti chirurgici in metallo potrebbe danneggiare il rivestimento in 

carbonio dei marcatori BiomarC. 

PRECAUZIONI/EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI

tecniche e procedure chirurgiche appropriate.
•   Le dimensioni degli strumenti minimamente invasivi possono variare da un 

produttore all’altro.  In caso di impiego simultaneo di accessori e strumenti 
minimamente invasivi di fabbricanti diversi in combinazione con il marcatore 

.
•   Non utilizzare in presenza di infezione.

reazioni di ipersensibilità, risposta immunitaria e reazioni da corpo estraneo. 
Come con tutti i dispositivi impiantati, è necessario monitorare il sito implantare al 

chirurgica.
•   L’infezione è una possibile reazione avversa conseguente a qualsiasi procedura 

chirurgica. Il medico deve monitorare la paziente per accertare che non siano 
presenti segni di infezione a seguito della procedura.

Secure, 

•  

di dispositivi monouso può comportare rischi di contaminazione e/o causare 
infezioni o infezioni crociate dei pazienti, inclusa, a titolo puramente indicativo, 
la trasmissione di malattie infettive tra pazienti. La contaminazione di questo 
dispositivo può provocare lesioni, malattia o morte della paziente.  Esaminare 

sterile non siano stati danneggiati durante il trasporto.  NON UTILIZZARE se si 
rilevano danni.  

ISTRUZIONI PER L’USO – IT



36

•   Dopo l’uso, il dispositivo può rappresentare una fonte di rischio biologico.  
Trattarlo come tale e smaltirlo nel rispetto delle procedure approvate per lo 

POSSIBILI EVENTI AVVERSI
I possibili eventi avversi (per esempio infezione, reazione allergica all’oro) 

all’impiego di altri dispositivi per marcatura.  Raccomandare alla paziente  
di segnalare eventuali eventi avversi al medico curante.  I medici devono 
segnalare eventuali eventi correlati al dispositivo a Carbon Medical 

competente dello Stato membro.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RISONANZA MAGNETICA (RM)

MR A COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA
I dispositivi di rilascio BiomarC non sono compatibili con i campi a radiofrequenza.  
I dispositivi BiomarC possono essere utilizzati in ambiente RM, ma non durante 
l’imaging vero e proprio.  La paziente deve essere allontanata dal foro del magnete 
dopodiché si potrà utilizzare il dispositivo di rilascio per posizionare il marcatore.  
Così facendo, i dispositivi non vengono esposti a procedure di imaging RM o a 
riscaldamento a radiofrequenza.

compatibilità RM condizionata. La paziente cui sia stato applicato questo dispositivo 
può essere sottoposta a scansione in sicurezza subito dopo l’applicazione dello 
stesso nelle seguenti condizioni:
•   Campo magnetico statico di 3 Tesla o meno
•   Campo magnetico a gradiente spaziale massimo pari o inferiore a 36.000 Gauss/

cm (valore estrapolato)

segnalato dal sistema RM, pari a 4 W/kg per 15 minuti di scansione RM (ossia 
per sequenza degli impulsi)

•   Modalità operativa controllata di primo livello

aumento di temperatura durante l’imaging mediante risonanza magnetica eseguito 
per 15 minuti di scansione (ovvero per sequenza di impulsi) in un sistema di RM 
a 3 Tesla (3 Tesla/128 MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric 
Healthcare, Milwaukee, WI):
Sistema di RM riportato, SAR sulla media di tutto il corpo 2,9 W/kg
Valori misurati di calorimetria, SAR sulla media di tutto il corpo 2,7 W/kg 
Massimo cambiamento di temperatura 1,5 °C
Temperatura scalata in base al SAR sulla media di tutto il corpo di 4 W/kg  2,1 °C

La qualità delle immagini di RM può essere compromessa se l’area di interesse si 
trova nella stessa identica area, o relativamente vicina alla posizione del marcatore 

massima dell’artefatto (vale a dire come visto sulla sequenza di impulsi gradient-
echo) si estende per circa 5 mm o meno rispetto alla dimensione e alla forma del 

Le dimensioni degli artefatti dipendono dal tipo di sequenza di impulsi utilizzata 
per l’imaging (risultano superiori nel caso di sequenze di impulsi a gradiente 
eco e inferiori nel caso di sequenze di impulsi di tipo spin eco), dalla direzione di 

dispositivo, minori se è perpendicolare al dispositivo) e dalle dimensioni del campo 
di vista.  Gli errori posizionali e gli artefatti sulle immagini RM risulteranno inferiori 
nel caso di sistemi RM con campo magnetico statico di forza inferiore che utilizzino 
gli stessi parametri di imaging operanti nel caso di sistemi con campi magnetici di 
forza superiore.

SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLE  
PRESTAZIONI CLINICHE (SSCP)
Per ulteriori informazioni, la SSCP è disponibile nel database europeo sui dispositivi 
medici (EUDAMED) ed è collegata all’UDI-DI di base.  Visitare il sito https://
ec.europa.eu/tools/eudamed e cercare Basic UDI-DI: 0858015005002UT.
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ISTRUZIONI PER L’USO 

minimamente invasivi (vedere la sezione

siano stati compromessi o danneggiati né l’integrità della confezione né il suo 

tecnica asettica sterile standard.

di applicazione disponibile sul mercato che disponga di un mandrino con un 
diametro interno minimo come indicato nella Tabella 1.

3.  Fare avanzare il mandrino nel raccordo del dispositivo in modo tale che il 

d’interesse mediante idonea tecnica di imaging. 
5.  Fare avanzare completamente in avanti il mandrino e poi ruotarlo di 180° per 

6.  Una volta fatto avanzare completamente il mandrino, rimuovere l’intero 
dispositivo di applicazione.

7.  Smaltire il dispositivo e il mandrino in maniera appropriata.

costituire completamente il quadro di riferimento desiderato.
Marcatore Fiduciale BiomarC – Sistema Precaricato

adottando una tecnica asettica sterile standard. RIMUOVERE LA GUAINA. 

mediante idonea tecnica di imaging. 
3.  Se pertinente, rimuovere il blocco del mandrino.
4.  Fare avanzare completamente in avanti il mandrino e poi ruotarlo di 180° per 

5.  Una volta fatto avanzare completamente il mandrino, rimuovere l’intero 
dispositivo di applicazione.

6.  Smaltire il sistema di applicazione in maniera appropriata. 

costituire completamente il quadro di riferimento desiderato.
Marcatore Fiduciale BiomarC Secure

Secure dalla confezione adottando 
una tecnica asettica sterile standard. 

2.  Individuare l’area desiderata. 
3.  Fissare il marcatore al sito desiderato usando la sutura preferita. Non inserire 

BiomarC Secure. 
Secure per 

costituire completamente il quadro di riferimento desiderato.

TIPO DI CONFEZIONE 

(una), 3 (tre) o dieci (10) confezioni. 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto va conservato a temperatura ambiente.

GARANZIA
Il produttore garantisce di aver adottato ogni ragionevole cura nella progettazione e nella 
costruzione del dispositivo qui descritto.  La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni 
altra garanzia non espressamente citata in questo documento, esplicitamente o implicitamente 
applicabile per legge o altrimenti, ivi incluse, in via non limitativa, garanzie implicite di 

dalla manipolazione e dalla conservazione, oltre che da fattori legati alla paziente, alla diagnosi, 
al trattamento, alle procedure chirurgiche e altri fattori che esulano dal controllo del produttore.  
Gli obblighi del produttore ai sensi della presente garanzia sono limitati alla sostituzione del 
dispositivo e il produttore declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni incidentali o 
consequenziali, o spese direttamente o indirettamente collegate all’uso del dispositivo.  Il 
produttore non si assume, né autorizza soggetti terzi ad assumersi a suo nome, alcuna 
responsabilità diversa o aggiuntiva in relazione al dispositivo qui descritto.
Prezzi e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza preavviso.
BiomarC®

©2021 Carbon Medical Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.
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CE-Kennzeichnung und Nummer der benannten Stelle (DE)

CE-märgis ja teavitatud asutuse tunnuskood (ET)

Oznaka CE i broj prijavljenog tijela (HR)
CE jelzés és a bejelentett szervezet száma (HU)

CE-merkteken en nummer aangemelde instantie (NL)
CE-merke og tilsynsmyndighets nummer (NO)

CE-märkning och id-nummer för anmält organ (SV)

Quantity (EN)

Antal (DA)
Menge (DE)

Kogus (ET)
Quantité (FR)

Mennyiség (HU)
Quantità (IT)
Kiekis (LT)
Daudzums (LV)
Aantal (NL)
Antall (NO)

Quantidade (PT)
Cantitate (RO)

Cantidad (ES)
Kvantitet (SV)
Miktar (TR)

Batch Code (EN)

Batchkode (DA)
Chargenbezeichnung (DE)

Partii kood (ET)
Code du lot (FR)
Šifra serije (HR)
Tételkód (HU)
Numero di lotto (IT)
Partijos kodas (LT)
Partijas kods (LV)
Batchcode (NL)
Batchkode (NO)
Kod partii (PL)
Código do lote (PT)
Cod de lot (RO)

Oznaka serije (SL)
Código del lote (ES)
Batchkod (SV)
Seri Kodu (TR)

Catalog number (EN)

Katalognummer (DA)
Katalognummer (DE)

Kataloogi number (ET)
Référence catalogue (FR)

Katalógusszám (HU)
Numero di catalogo (IT)
Katalogo numeris (LT)
Kataloga numurs (LV)
Catalogusnummer (NL)
Katalognummer (NO)
Numer katalogowy (PL)

Katalognummer (SV)

Use by Date (EN)

Holdbar til (DA)
Verwendbar bis (DE)

Tarvitamise lõpptähtpäev (ET)
Date d’expiration (FR)
Rok uporabe (HR)
Felhasználhatósági dátum (HU)
Scadenza (IT)
Tinkamumo naudoti data (LT)

Houdbaarheidsdatum (NL)
Brukes innen (NO)

Prazo de validade (PT)
Data de expirare (RO)

Rok uporabnosti (SL)
Fecha de caducidad (ES)
Sista förbrukningsdag (SV)
Son Kullanma Tarihi (TR)
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Manufacturer and Date of Manufacture (YYYY-MM-DD) (EN)

Fremstiller og fremstillingsdato (YYYY-MM-DD) (DA)
Hersteller und Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT) (DE)

Tootja ja valmistamise kuupäev (AAAA-KK-PP) (ET)
Fabricant et date de fabrication (AAAA-MM-JJ) (FR)

Gyártó és a gyártás dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN) (HU)
Produttore e data di fabbricazione (AAAA-MM-GG) (IT)
Gamintojas ir pagaminimo data (MMMM-MM-DD) (LT)

Fabrikant en productiedatum (JJJJ-MM-DD) (NL)
Produsent og produksjonsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) (NO)
Producent i data produkcji (RRRR-MM-DD) (PL)
Fabricante e data de fabrico (AAAA-MM-DD) (PT)

Proizvajalec in datum proizvodnje (LLLL-MM-DD) (SL)
Fabricante y fecha de fabricación (AAAA-MM-DD) (ES)
Tillverkare och tillverkningsdatum (YYYY-MM-DD) (SV)
Üretici ve Üretim Tarihi (YYYY-AA-GG) (TR)

Authorized Representative in the European Community (EN)

Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft (DE)

Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses (ET)
Représentant autorisé dans la Communauté européenne (FR)

Hivatalos képviselet az Európai Közösségben (HU)
Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea (IT)

Erkend vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (NL)
Autorisert representant i EU (NO)
Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej (PL)
Representante autorizado na Comunidade Europeia (PT) 

Representante autorizado en la Comunidad Europea (ES)
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen (SV)

Consult Instructions for Use (EN)

Se brugsanvisningen (DA)
Gebrauchsanweisung beachten (DE)

Tutvuge kasutusjuhistega (ET)
Consulter le mode d’emploi (FR)
Pogledajte upute za uporabu (HR)
Olvassa el a használati utasítást (HU)
Consultare le istruzioni per l’uso (IT)
Skaityti naudojimo instrukcijas (LT)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (NL)
Les instruksjoner for bruk (NO)

Consultar as instruções de utilização (PT)

Glejte navodila za uporabo (SL)
Consultar las instrucciones de uso (ES)
Se bruksanvisningen (SV)
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Do not use if package is damaged (EN)

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden (DE)

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud (ET)
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé (FR)

Ne használja, ha a csomagolás sérült (HU)
Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata (IT)

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is (NL)

Do not re-use (EN)

Nicht wiederverwenden (DE)

Ärge korduskasutage (ET)
Ne pas réutiliser (FR)
Nemojte ponovno upotrebljavati (HR)

Non riutilizzare (IT)
Nenaudoti pakartotinai (LT)

Niet opnieuw gebruiken (NL)

Não reutilizar (PT)
A nu se reutiliza (RO)

Ne uporabite znova (SL)
No reutilizar (ES)

Single Sterile Barrier System (EN)

Systém s jednou sterilní bariérou (CS)
Enkelt sterilt barrieresystem (DA)
Einzel-Sterilbarrieresystem (DE)

Ühekordne steriilne kaitsesüsteem (ET)
Système de barrière stérile unique (FR)
Sustav s jednom sterilnom barijerom (HR)

Sistema a singola barriera sterile (IT)
Vieno sterilaus barjero sistema (LT)

Enkelvoudig steriel barrièresysteem (NL)
Enkelt sterilt barrieresystem (NO)
System pojedynczej bariery sterylnej (PL)

Sistem enojne sterilne pregrade (SL)

Tek Steril Bariyer Sistemi (TR)
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MR

MD

Sterilized using Ethylene Oxide (EN)

Sterilizováno pomocí ethylenoxidu (CS)
Steriliseret med ethylenoxid (DA)
Das Produkt wurde mit Ethylenoxid sterilisiert  (DE)

Steriliseeritud etüleenoksiidiga (ET)
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène (FR)
Sterilizirano etilen-oksidom (HR)
Etilén-oxiddal sterilizálva (HU)
Sterilizzato con ossido di etilene (IT)
Sterilizuota etileno oksidu (LT)

Gesteriliseerd met ethyleenoxide (NL)
Sterilisert ved bruk av etylenoksid (NO)

Esterilizado por óxido de etileno (PT)

Sterilizované etylénoxidom (SK)
Sterilizirano z etilen oksidom (SL)
Esterilizado con óxido de etileno (ES)
Steriliserad med etenoxid (SV)

MR Conditional (EN)

MR-betinget (DA)
Bedingt MRT-sicher (DE)

MR-tingimuslik (ET)
Compatible avec l’IRM dans certaines conditions (FR)
Uvjetno sigurno za MR (HR)
MR-környezetben feltételesen biztonságos (HU)
A compatibilità RM condizionata (IT)

MR-voorwaardelijk (NL)
MR-betinget (NO)

Compatível com RM sob certas condições (PT)

Pogojno primerno za uporabo z MR (SL)
Compatible con RM (ES)
MR-villkorlig (SV)

Medical Device (EN)

Medicinsk anordning (DA)
Medizinprodukt (DE)

Meditsiiniseade (ET)
Dispositif médical (FR)
Medicinski proizvod (HR)
Orvostechnikai eszköz (HU)
Dispositivo medico (IT)

Medisch hulpmiddel (NL)
Medisinsk enhet (NO)
Wyrób medyczny (PL)
Dispositivo médico (PT)
Dispozitiv medical (RO)
Zdravotnícka pomôcka (SK)

Producto sanitario (ES)
Medicinsk utrustning (SV)

Distributor (EN)

Distributor (CS)

Lieferant (DE)

Turustaja (ET)
Distributeur (FR)
Distributer (HR)
Forgalmazó (HU)
Distributore (IT)
Platintojas (LT)

Distributeur (NL)

Dystrybutor (PL)
Distribuidor (PT)
Distribuitor (RO)

Distributer (SL)
Distribuidor (ES)
Distributör (SV)
Distribütör (TR)
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Importer (EN)

Dovozce (CS)

Importeur (DE)

Maaletooja (ET)
Importateur (FR)
Uvoznik (HR)

Importatore (IT)
Importuotojas (LT)

Importeur (NL)

Importer (PL)
Importador (PT)
Importator (RO)
Dovozca (SK)
Uvoznik (SL)
Importador (ES)
Importör (SV)

Compatible With (EN)

Kompatibilní s (CS)
Kompatibel med (DA)
Kompatibel mit (DE)

Ühildub (ET)
Compatible avec (FR)
Kompatibilno s (HR)

Compatibile con (IT)
Suderinama su (LT)

Compatibel met (NL)
Kompatibel med (NO)
Kompatybilny z (PL)
Compatível com (PT)
Compatibil cu (RO)
Kompatibilné s (SK)

Compatible con (ES)
Kompatibel med (SV)
Uyumluluk (TR)

Do not re-sterilize (EN)

Nicht erneut sterilisieren (DE)

Ärge steriliseerige uuesti (ET)
Ne pas restériliser (FR)
Nemojte ponovno sterilizirati (HR)

Non risterilizzare (IT)
Nesterilizuokite pakartotinai (LT)

Niet opnieuw steriliseren (NL)

Não voltar a esterilizar (PT)
A nu se resteriliza (RO)
Opakovane nesterilizujte (SK)
Izdelka ne sterilizirajte znova (SL)
No volver a esterilizar (ES)

Yeniden sterilize etmeyin (TR)
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Patientifentikikation (DA)
Patientenkennung (DE)

Betegazonosítás (HU) 

Date (EN)

Datum (CS)
Dato (DA)
Datum (DE)

Kuupäev (ET)
Date (FR)
Datum (HR)
Dátum (HU)
Data (IT)
Data (LT)
Datums (LV) 
Datum (NL)
Dato (NO)
Data (PL)
Data (PT)

Dátum (SK)
Datum (SL)
Fecha (ES)
Datum (SV)
Tarih (TR) 

Health care centre or Doctor (EN)

Gesundheitszentrum oder Arzt (DE)

Tervisekeskus või arst (ET) 
Centre de santé ou médecin (FR) 

Egészségügyi központ vagy orvos (HU) 
Medico o centro sanitario (IT) 

Zorginstelling of arts (NL) 
Helsesenter eller lege (NO)
Placówka ochrony zdrowia lub lekarz (PL)

Centru sanitar sau medic (RO)
Stredisko zdravotnej starostlivosti alebo lekár (SK)
Zdravstvena ustanova ali zdravnik (SL)
Centro de atención sanitaria o médico (ES) 
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